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Påtænkt anvendelse

Produktbeskrivelse

Præparerede prøverør består af en plastbeholder med flad eller rund bund i forskellige størrelser og et farvekodet plastskruehætte med og uden integreret membran eller en indstiksprop med sløjfe samt forskellige 

Brugsanvisning – SARSTEDT præparerede prøverør DA 

Additiv Bogstavskode Hættefarve iht. ISO 6710* Hættefarve iht. BS 4851**

Serumbeholder

Præparerede prøverør med serum CAT rød hvid

Præparerede prøverør med serum-gel CAT brun brun 

Litiumheparin-beholder

Præparerede prøverør med litium-heparin LH grøn orange

EDTA-beholder

Præparerede prøverør med K3 EDTA K3E violet rød

K3E violet rød

Beholder med glykolyseinhibitorer

grå gul

Beholder med citrat

Præparerede prøverør med citrat 9NC blå grøn

Farvekoder for hhv. de præparerede prøverør-skruehætter eller indstikspropper:

SARSTEDT præparerede prøverør med serum CAT / serum-gel CAT 

SARSTEDT præparerede prøverør med litium-heparin LH

BEMÆRK: Med den præparerede prøvebeholder litium-herapin LH må der ikke udføres litiumbestemmelser. 

SARSTEDT præparerede prøverør EDTA K3E
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Sikkerhedsvejledninger og advarsler

Opbevaring

Transport

Begrænsninger

Prøvetagning og håndtering 

LÆS HELE DETTE DOKUMENT, INDEN DU BEGYNDER MED PRØVEUDTAGNINGEN.

DA 

testreagensen.

SARSTEDT præparerede prøverør citrat 9NC
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DA 

Centrifugering

PAS PÅ!  
SARSTEDT præparerede prøverør er beregnet til 3.500 x g. Undtaget er præparerede prøverør med Ø 8,5 mm (1,2 ml), der aktuelt er valideret til 2.500 x g. Der må kun anvendes passende bærerør eller 

kan frigives.

2

Oplysninger om skillemateriale

Præparerede prøverør 

Relativ centrifugeringsacceleration (g)

2000 x g 2500 x g 3000 x g* 3500 x g*

Serum 10 min 10 min 6 min 4 min

Serumgel 15 min 10 min 4 min 4 min

Litiumheparin 10 min 10 min 7 min 7 min

K3 EDTA* 7 min 6 min

Citrat 9 min 8 min 7 min 6 min

Fluorid /heparin 9 min 8 min 7 min 6 min

 

Håndtering:

UDFØR PRØVEUDTAGNING I HENHOLD TIL DIN FACILITETS RETNINGSLINJER OG PROCEDURER

Bemærkninger til koagulering af præparerede prøverør med serum / serum-gel:
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DA 

Batchbetegnelse

Mindst holdbar til

CE-mærke

-diagnostik 

Opbevares beskyttet mod sollys

Opbevares tørt

Producent


